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Zamawiajacy — Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej, ,Zesp6t Opieki Zdrowotnej”
w Ktodzku; ul. Szpitalna 1A; 57-300 Ktodzko — dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.— dalej
~ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamdwienia, bez ujawniania Zzrodta zapytania, tre$¢ zapytan wraz z wyjaénieniami tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na ,Wdrozenie e-ustug publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Ktodzku”.
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolno$laskiego 2014-2020 wspétfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; O$ priorytetowa 2 Technologie
informacyjno-komunikacyjne. Dziatanie 2.1 E-ustugi publiczne. Poddziatanie 1 - 2.1.1 E-ustugi —
horyzont.

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Pytanie 1/1:
Pytanie do dokumentu OPZ, tabela ,Minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne dla
Tabletow (60 sztuk)”:

a. Sugerujemy zmiang parametréw urzadzenia mobilnego w sposéb dopuszczajacy
uzycie smartfonéw. Pozwoli to na poreczniejsze przenoszenie i postugiwanie sie
urzgdzeniem, ze wzgledu na mniejsze gabaryty. Sugerowane parametry minimalne
ekranu to przekatna: 5 cali oraz rozdzielczos¢: 720 x 1280px.

Odpowiedz 1/1:
Nie. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia smartfonow.

Pytanie 2/1:
Pytanie do dokumentu OPZ, rozdziat 6.4 Oprogramowanie medyczne, tabela ,Minimalne
wymagania funkcjonalne dla oprogramowania do zdalnej konsultacji kardiologicznej”;

a. Punkt,5. System powinien sig sktadac z: [...] aplikacji mobilnej dla lekarza”
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i. Czy aplikacja moze by¢ strong webowa, zaprojektowang responsywnie, tak aby

lekarz mogt wejs¢é w Portal Lekarza przez przegladarke na smartphone?
b. Punkt ,16. Dane pacjenta NIE SA przechowywane na tablecie”

i. Co w sytuacji kiedy pacjent straci na jakis czas dostep do Internetu i nie uda sie
ich przestac¢? W takiej sytuacji dane pomiarowe powinny byé tymczasowo
przechowywane na urzgdzeniu do momentu skutecznego ich przestania do
systemu. Prosimy o dopuszczenie takiego odstepstwa od ww. wymagania.

¢. Punkt ,27. System musi zapewnic:

[l

- czas trwania procesu weryfikacji tozsamosci pacjenta <= 1 sekunda

- weryfikacje 2-poziomowa: poprzez osobistg karte QR pacjenta oraz czasowy PIN (6 cyfr)
numer autoryzacyjny”

i. Czy PIN ma by¢ generowany przy kazdej probie autoryzacji?

ii. Czy czas ponizej jednej sekundy dotyczy catosci procesu (Odczytanie wartosci
QR, generacja PIN, wystanie PIN), czy jest to czas dla kazdego z etapéw osobno
(1 sek. Odczytanie wartosci QR, 1 sek. Generacja PIN, 1 sek. wystanie PIN)?

Odpowiedz 2/1:

Ad. 2.a.

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza strony webowe responsywne, pod warunkiem, ze dziataja na
urzagdzeniach mobilnych typu tablet.

Ad. 2.b.

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza tymczasowe przechowywanie danych pomiarowych pacjenta na
urzgdzeniu mobilnym, az do skutecznego przestania danych na serwer.

Ad. 2.c.i

Tak. Zamawiajacy potwierdza, ze PIN powinien by¢ generowany przy kazdej prébie autoryzacji.

Ad. 2.c.ii

Tak. Zamawiajgcy potwierdza, ze czas trwania procesu weryfikacji tozsamosci pacjenta <=1 sek. , jest

to czas dla kazdego z etapow weryfikacji osobno.

Pytanie 3/1:
Pytanie do dokumentu OPZ, rozdziat 6.1 Zakup sprzetu medycznego, tabela ,Minimalne
wymagania techniczne i funkcjonalne dla ci$nieniomierza”:
a. Czy Zamawiajgcy dopusci zakres pomiaru ci$nienia skurczowego w przedziale 60-255
mmHg?
b. Czy Zamawiajacy dopusci zakres pomiaru ciénienia rozkurczowego w przedziale 30-
195 mmHg?

Odpowiedz 3/1:
Ad. 3.a. Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego w zapytaniu zakresu pomiaru ci$nienia

skurczowego.
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Ad. 3.b. Zamawiajagcy nie dopuszcza proponowanego w zapytaniu zakresu pomiaru ci$nienia

rozkurczowego.

Pytanie 4/1:
Pytanie do dokumentu OPZ, rozdziat 6.1 Zakup sprzetu medycznego, tabela ,Minimalne
wymagania techniczne i funkcjonalne dla pulsoksymetru”.

Prosimy o doprecyzowanie wymagania: ,,Dostepne widoki: Cztery dostepne widoki”:
a. Czy chodzi o widoki na ekranie pulsoksymetru?
b. Jakie konkretnie widoki s3 wymagane?

Odpowiedz 4/1:

Ad. 4. a.

Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o widoki na ekranie pulsoksymetru.

Ad.4.b.

Zamawiajacy wymaga minimum czterech widokow/trybéw wyswietlania danych na ekranie
pulsoksymetru w tym: wyswietlanie wynikéw pomiaréw wielka czcionka.

Pytanie 5/1:
Pytanie do dokumentu OPZ, rozdziat 6.1 Zakup sprzetu medycznego, tabela ,Minimalne
wymagania techniczne i funkcjonalne dla analizatora skfadu ciata”.
Czy Zamawiajacy dopusci maksymalny udzwig o wartosci 180 kg?

Odpowiedz 5/1
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego w zapytaniu maksymalnego udiwigu dla analizatora
sktadu ciata.
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